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02 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

日期： 

引流量： 

是否更换敷料： 

备注： 

阀门开启： 

液体颜色和黏稠度：

是 

阀门关闭： 

否 

 

医院标识贴： 

区域护士所属机构： 

联系电话： 

联系人姓名： 

全科医生 (GP)： 

联系电话： 

医院病房： 

联系电话： 

联系人姓名： 

 

联系信息 
 

 

 

 

 

 

 

引流器与敷料信息 
 

 

 

使
用

说
明

 



Rocket® 便携式胸腔引流器 

 

 

胸膜腔 

肺 
胸管 

心脏 

胸廓 

便携式胸腔引流器 

 

您已置入胸管并连接 Rocket® 便携式胸腔引流器，可能出于以下一项

或多项原因： 

• 排出胸膜腔内的空气。 

• 排出胸膜腔内的液体。 

• 排出胸膜腔内的血液。 

胸膜腔是指肺与胸廓内壁之间的极微小间隙。当液体、血液或空气在此空间积聚时，肺

将无法正常运作。 

Rocket® 便携式胸腔引流器与胸腔置管相连，用于帮助提高活动能力，使您能够在继续康

复的同时恢复大部分日常活动。 

Rocket® 便携式胸腔引流器附着于胸腔置管，其工作原理是让空气从排气口流出，同时持 

续容纳从胸腔引流的液体。 

空气将流经单向波动阀，该阀门可防止空气回流至胸腔。 
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04 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

 

 

 

如果胸腔积聚大量空气，连接后 Rocket® 便携式引流袋可能会迅速膨胀。如果发生此情况，

医生或护士可打开袋体阀门，将大量空气释放排出。 

除非获得指示，否则请勿自行开关阀门。 

 

阀门关闭 阀门开启 

红色夹子可防止阀门意外关闭，同时还可作为阀门开启状态的提示装置。阀门开启后，仅 

需将该夹子置于绿色阀盖下方并按压固定即可。 
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（重要事项：请确保再次关闭抽头）。 

 

 

引流袋的容纳设计可在日间防止液体沾染衣物，夜间防止浸湿寝具。

需注意：如果绿色阀门处于开启状态，液体可能会发生渗漏。 

如果存在积脓症等伴有强烈气味的感染，排气口处的碳贴片可帮助减轻异味。

无需担心，该贴片不会阻碍空气从排气口排出。 

通过 Rocket® 便携式胸腔引流器的刻度可直观观察胸腔引流的液体量。当引流袋充盈时，

可通过底部抽头排空液体。 

请每 24 小时记录引流量。睡前排空引流袋会很有帮助。 
 

卧床时请勿让自身或伴侣压住引流袋，否则可能阻碍引流。 

 

突发漏气阀门 

红色阀门保护夹 

阀门保护套 腰带夹 

排气口 

碳过滤片 

刻 
吸水衬垫 

度 

 

 

 

 

抽头 

请随身携带本信息手册，并向区域护士出示当区域护士访视或入院时。 05 

使
用

说
明

 



Rocket® 便携式胸腔引流器 

06 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocket® 便携式胸腔引流器还配有腰带，通过将腰带穿过阀门保护套背面即可固定。可通过

移动尼龙搭扣调节腰带长度。 
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如果胸腔停止引流，应如何处理？ 

随着病情好转，流入引流袋内的液体或气体量将逐渐减少直至停止。此时医生将决定是否撤除

引流器。 

但如果出现以下情况也可能导致引流中断： 

1. 波动阀堵塞。 

2. 管道堵塞。 

3. 胸腔导管堵塞。 

4. 引流袋过满。 

5. 排气口堵塞。 

6. 引流袋脱离。 

该情况通常由胸腔引流的液体过于黏稠导致。 

 

 

07 
请随身携带本信息手册，并向区域护士出示当区域护士访视或入院时。 

使
用

说
明

 



Rocket® 便携式胸腔引流器 

08 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

 

波动阀堵塞 

如果观察到波动阀内充满液体无法流入引流袋，或阀门上方管道中积聚液体，您可以用手

指轻柔摩擦波动阀以解除堵塞，从而帮助液体进入袋中。 

步骤  1.摘除引流袋上的固定挂钩，移动塑料保护套，将该保护套沿管路向上滑动。 
 

 

步骤 2.轻柔摩擦阀门，让堵塞物排入袋中。 
 

 

步骤 3.将塑料保护套放回固定挂钩。 
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09 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

 

管道堵塞。 

如果便携式引流袋管道堵塞且清理波动阀无效，则需要更换引流袋。请联系接受治疗的医

院病房寻求建议或咨询区域护士。 

 

胸管堵塞。 

如果从胸腔引出的胸管发生堵塞，请联系接受治疗的医院病房寻求建议。 

 

引流袋过满。 

有时，引流袋内液体过多会影响装置原先的功能。定期排空可避免此问题。

操作时请旋转袋底抽头至图示状态。液体排空后，请及时关闭抽头。 

如果液体已浸湿黑色材质，则需要更换引流器。 
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10 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

 

排气口堵塞。 

如果您发现袋体排气不足且出现膨胀，请检查阀门是否开启且无阻塞。如果阀门已被胸腔排出的黏稠引

流液堵塞，则需要更换引流袋。 

如果回家时阀门未处于开启状态，请尽快联系出院医院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阀门关闭 阀门开启 
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11 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

 

引流袋脱离 

如果便携式引流袋与胸管分离，请立即重新连接。 

 

操作完成后请用力咳嗽，并立即联系医院病房。 

 

区域护士更换引流袋的操作须知 

使用引流器请遵循以下操作： 

使用前必须对引流袋充气，以确保内置单向阀的正常工作 

1. 如需充气，请使用配备的 60 mL 注射器，至少拉至 50 

mL 刻度。将注射器的喷嘴插入引流管并压缩注射器，使

空气通过引流管。 

2. 空气将通过波动阀，可通过以下方式确认：肉眼观察袋体

轻微膨胀，即表明空气通过阀门；或观察阀门移动情况。

还可以通过触摸进行确认。 

3. 如有需要，请将所提供的枞树形倒钩连接器安装至便携式

引流袋的引流管上，以便与平头胸腔导管连接。（若患者

在原位已置有 Seldinger 型鲁尔锁引流管则无需此操 

作。） 

使
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12 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

确保临床医生未将排气口朝下放置，否则液体将

覆盖排气口，这将妨碍引流器排出空气。 

区域护士更换引流袋的操作须知 

4. 使用适配的胸腔引流夹双重夹闭胸管。 

如需相关器械，请联系出院病房获取信息。 

将枞树状倒钩连接器推入胸腔导管，以连接引流

管。 

确保吸湿材料朝向患者，使排气盘朝外。 
 

 

5. 解开尼龙搭扣，将腰带穿过阀门保护套上的腰带环，对腰带进行安装和调整。然后将引流袋

舒适置于患者体侧的位置。腰带的尺寸可以用尼龙搭扣进行调节。该腰带也可作为肩带使 

用。 

6. 排空引流袋请使用袋子底部的阀门，记得使用后要关闭阀门。 
 

抽头开启 抽头关闭 
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13 请随身携带本信息手册，并在区域护士访视时向护士出示；若住院，请向医务人员出示。 

 

 

引流日志： 

请在备注部分记录引流液的颜色和黏稠度。如果取样送检，请确保记录相应日期。 

 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 
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日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 
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备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 

日期： 时间： 引流量： 累计引流总量： 

备注： 
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